
Guia de Ajuste
Implantmed (W&H) 
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Estas instruções não substituem o manual cirúrgico do sistema Ponto

Os ajustes exibidos neste guia requerem o uso da peça de mão de contra 
ângulo 20:1 fornecida junto com o Implantmed da W&H.

Redução de pele usando o dermatome Nouvag 

Perfuração e escareamento

Instalação do implante

Velocidade para enxerto de pele: 
máx 8000 rpm
Use o dermatome para criar um enxerto de pele 
de 0,6–1,0 mm de espessura.

Velocidade de perfuração: 1500–2000 rpm

Velocidade de perfuração: 15 rpm
Torque em osso compacto: 30–40 Ncm
O torque usado pode ser aumentado em osso duro.

Torque em osso comprometido/macio: 
10–20 Ncm 
O ajuste do torque deve ser sempre adequado 
à qualidade do osso.


